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RESUMEN 

 

En la  investigación, se realizó la elaboración  de un plan de mantenimiento  de equipos 

electromecánicos del Instituto Nacional de Oftalmología. En vista que no se contó con historiales de 

mantenimiento, fue conveniente utilizar la recopilación mediante inventario, se determinó el 

contexto operacional del sistema y se aplicó un análisis de criticidad  de funcionamiento a cada  

equipamiento, utilizando modelos matemáticos de aplicación hospitalaria, se elaboró la distribución 

de los equipos en el plan de mantenimiento preventivo, utilizando los  formatos de evaluación técnica 

se recopilaron información de cada uno de los equipos; finalmente logramos identificar los equipos 

críticos, establecer los lineamientos  mínimos para cada mantenimiento, permitiendo la reducción de 

costos operativos mediante la gestión efectiva  del mantenimiento preventivo. 

 

 

PALABRAS CLAVE: MANTENIMIENTO - EQUIPO-ELECTROMECÁNICO – COSTOS OPERATIVOS- 

CRITICIDAD 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In research, the development of a maintenance plan electromechanical equipment of the National 

Institute of Ophthalmology was conducted. In view were unavailable maintenance histories, was 

convenient to use the collection by inventory, operating system context determined and criticality 

analysis operation for each equipment was applied, using mathematical models of hospital 

application, the distribution was made equipment in the maintenance plan using formats technical 

evaluation information of each of the teams were collected; finally managed to identify critical 

equipment, establish minimum guidelines for each maintenance, allowing the reduction of operating 

costs through effective management of preventive maintenance. 
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